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7. Piezas opcionales

7. Piezas opcionales

Uso del adaptador de AC opcional
Introduzca las pilas en el compartimiento de las pilas aun cuando uti-
lice el adaptador de AC.

Notas:
� No enchufe ni desenchufe nunca el cable de alimentación de una 

toma de corriente con las manos húmedas.
� Utilice solamente el adaptador de AC opcional diseñado para este 

monitor de presión arterial. El uso de adaptadores no compatibles 
podría dañar la unidad.

� Cuando guarde el adaptador de AC con la unidad principal, procure 
no dañar la unidad principal ni el manguito.

1. Introduzca la clavija del adap-
tador de AC en la toma del 
adaptador de AC de la parte 
posterior de la unidad princi-
pal.

2. Enchufe el adaptador de AC a 
una toma de corriente eléc-
trica.

Para desconectar el adaptador de AC, desenchufe primero el 
adaptador de AC de la toma de corriente eléctrica e inmediata-
mente después retire la clavija del adaptador de la unidad prin-
cipal.

Adaptador de AC (adaptador Q)
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